
 



РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 109 с., 6 рис., 30 табл., 23 источника, 5 прил. 

 

ИНЪЕКЦИОННАЯ ИГЛА, УПРУГИЕ СВОЙСТВА, УСИЛИЕ 

ПРКОЛА, ИЗГИБ. 

Объектом разработки является устройство измерения усилия прокола 

инъекционной иглой. 

Цель проекта - создание устройства измерения усилия прокола 

инъекционной иглой, который будет внедрен в учебный процесс 

подготовки инженеров-электромехаников по специальности 1-38 02 02 

«Биотехнические и медицинские аппараты и системы». 

Разработанное в данной работе устройство измерения усилия прокола 

инъекционной иглой может внедрено в учебный процесс подготовки 

инженеров-электромехаников по специальности 1-38 02 02 

«Биотехнические и медицинские аппараты и системы». 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 

проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 

разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические и методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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